TOXOCARA C€ LDBIO ¢ biagnostics

Western Blot I1gG

Prueba de inmunotransferencia de diagndstico in vitro
Técnica semiautomatica / manual

H#TXA-WB24G: 24 pruebas
H#TXA-WB12G: 12 pruebas
HTXA-WB96G: 96 pruebas

INSTRUCCIONES DE USO

Encuentre mds informacion e instrucciones de uso en su idioma en nuestro sitio web
www.ldbiodiagnostics.com
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Uso previsto

TOXOCARA Western Blot (WB) IgG se trata de un solo uso andlisis cualitativo de diagnédstico serolégico de 1gG
mediante una prueba de inmunotransferencia de toxocariasis previsto para las pruebas confirmatorias de un resultado
positivo o ambiguo obtenido por medio de pruebas diagndsticas cldsicas. Puede realizarse en suero, liquido cefalorraquideo
(LCR) o humor acuoso.

Principio de la prueba

Técnica Western Blot

Los antigenos excretor/secretor (ES) de Toxocara canis, una vez separados mediante electroforesis, se unen mediante
electrotransferencia a la superficie de una membrana de nitrocelulosa (llamada de transferencia), que se corta en 24 tiras
numeradas del 1 al 24.

Desarrollo de la prueba

Cada muestra de suero (o LCR/humor acuoso) del ensayo se incuba por separado con una tira. Los
anticuerpos antitoxocara, potencialmente presentes en la muestra, se unen de forma selectiva a los antigenos ES de T. canis.
El conjugado de fosfatasa alcalina con IgG antihumana se une posteriormente a los anticuerpos antitoxocara unidos.
Finalmente, los inmunocomplejos reaccionan al sustrato. Los antigenos reconocidos por los anticuerpos antitoxocara de tipo
IgG presentes en las muestras aparecen como bandas transversales de color purpura.

Reactivos suministrados

Por defecto: Caja de 24 pruebas (#TXA-WB24G)
Cursiva: caja con 12 pruebas (#¥TXA-WB12G) - negrita: Caja con 96 pruebas (HTXA-WB96G).

ID Cantidad Descripcién Composicién

Carpeta(s) con 24 (12, 4x24) TIRAS: precortadas + | Nitrocelulosa sensibilizada.

rR1 1 estandares de color. Peso molecular codificado por colores (kDa):
(Cada carpeta y cada transferencia se identifica mediante | Azul: 250, Azul: 150, Azul: 100, Rosa: 75, Azul:
un nuimero de serie Unico). 50, Verde: 37, Rosa: 25, Azul: 20, Azul: 15.
Frasco de 30 (30, 125) mL de AMORTIGUADOR DE . . .

R2 1 Amortiguador + tensioactivo.

MUESTRAS (Listo para su uso - solucion rosada).

Amortiguador + sueros policlonales de cabra
Frasco(s) de 30 (30, 2x60) mL de CONJUGADO ANTI IgG . .
R3 1 anti-lgG humana conjugados con fosfatasa

(Listo para su uso - solucidn azul). . .
alcalina + NaN3 (<0,1%) + estabilizadores.

Amortiguador + nitroazul de tetrazolio (NBT) +
Frasco de 30 (30, 125) mL de SUSTRATO

R5 1 . . 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) +
(Listo para su uso - frasco marrén opaco). .
estabilizadores.

Frasco de 60 (60, 250) mL de AMORTIGUADOR DE LAVADO
R6 1 CONCENTRADO 10X Amortiguador + tensioactivo + NaN3 (<0,1%).
(Para diluir 10 veces en agua destilada - solucién incolora).

Tubo de 100 (100, 2x100) uL de SUERO de CONTROL | Amortiguador + mezcla de suero humano
R10 1 POSITIVO positivo en serologia para Toxocara + NaN3
(Listo para su uso - tapon rojo). (<0,1%) + estabilizadores.

R2, R3, R5 y R6 son los mismos para todos los kits LDBIO Diagnostics y tienen un nimero de lote Unico dependiendo solo de
su fecha de produccidn. Se recomienda realizar series multiparamétricas (véase el rango de inmunotransferencia de LDBIO
Diagnostics), para limitar el nimero de frascos abiertos y asegurar un mejor control de calidad.

El R10 esta calibrado en inmunotransferencia de acuerdo con un lote de referencia y solo esta dedicado a esta técnica
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R3, R6, R10 (NaN3): EUH 032 - En contacto con acidos libera gases muy toxicos.

EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad, asi como en nuestro sitio web www.ldbiodiagnostics.com

Se requiere material adicional no suministrado

e Bandejas de incubacion de polipropileno multicanal para mini transferencias (#WBPP-08 o equivalente).

e Plataforma giratoria para inmunotransferencias, sistema de vacio para liquidos (los tubos LDBIO #WBPP-08 que
suministramos pueden vaciarse con un simple giro).

e Tubos y material para la extraccién de muestras, cilindros graduados. Pipetas automaticas, micropipetas y puntas
desechables (volumenes de 10 uL, 25ulL, 1,2 mLy 2 mL).

e Agua destilada o desionizada. Papel absorbente (p. ej., papel de filtro Whatman), cinta adhesiva transparente.

e Guantes, pinzas para manipular las tiras, cuchilla o bisturi y regla plana transparente.

Nota: nuestros reactivos pueden utilizarse en un procesador automatico de inmunotransferencia. Se debe prestar atencion
a los contaminantes quimicos de nuestros reactivos en caso de que el procesador sea compartido con reactivos de otro
fabricante (un ejemplo conocido: contaminacion por el TWEEN 20) y contaminaciones bacterianas. Frascos de reserva para el
procesador. Después del procesamiento, no vuelva a colocar los reactivos usados restantes en los frascos originales.

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a una temperatura entre 2 y 8°C. Los reactivos del Kit permanecen estables hasta la fecha de caducidad
indicada en la caja exterior y las etiquetas de los frascos. No use reactivo contaminado o turbio. El amortiguador de lavado
diluido al 1/10 permanece estable durante 2 meses a una temperatura entre +2 y +8 Cy una semana a temperatura ambiente.
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Precauciones de uso

Seguridad

Solo para diagndstico in vitro. Solo para uso profesional. Solo para personal capacitado técnicamente.

Manipule conforme a la buena préctica de laboratorio y tenga en cuenta cualquier reactivo y cualquier muestra como
potencialmente tdxicos y/o infecciosos.

Haga uso de una bata de laboratorio, guantes y gafas; no beba, coma ni fume en el laboratorio. No introduzca las
pipetas en la boca.

El control positivo es un suero de origen humano que ha sido inactivado para los virus VIH 1y 2, hepatitis B y hepatitis
C. No obstante, debe manipularse como si fuera un producto potencialmente infeccioso.

El sustrato contiene una mezcla de NBT y BCIP, téxica al contacto (con la piel y las membranas mucosas) y por
inhalacion.

Los reactivos contienen azida sddica, que puede formar sales metalicas explosivas con el plomo y el cobre. Enjuague
las salpicaduras con agua.

Elimine los residuos (muestras, puntas, tubos, liquido de lavado, reactivo usado...) de acuerdo con las buenas
practicas empleadas en la industria y la normativa vigente del pais.

Cualquier incidente grave debe ser objeto de una declaracidn al fabricante y a la autoridad competente.

Precauciones

Lea e interprete los resultados bajo luz blanca directa.

No utilice los reactivos liquidos procedentes de lotes diferentes simultdneamente.

Utilice las tiras en orden numérico. No mezcle las tiras procedentes de cajas con nimeros de serie diferentes; utilice
las transferencias consecutivamente. Establezca un plan de distribucién especifico antes de comenzar la prueba.

No toque las tiras con los dedos; utilice pinzas.

Los reactivos deben mezclarse bien antes de su uso, especialmente el amortiguador de lavado concentrado.

Cierre los frascos después de cada uso; no se deben utilizar si se introdujera accidentalmente una substancia en los
reactivos. No utilice el reactivo de un frasco que presente indicios de fuga. No utilice soluciones turbias o
precipitadas.

Utilice solo puntas de pipetas desechables. Evite cualguier contaminacidn entre los canales. Vigile la formaciéon de

espuma o burbujas en las puntas de las pipetas (contaminacién bacteriana de los frascos de reactivos).

Limpie las bandejas de incubacidén solo con agua limpia y seguidamente con agua destilada (no utilice nunca

detergente ni lejia).

La omisidn de una muestra o la distribucion de un volumen inadecuado pueden dar lugar a un resultado negativo o
positivo de la prueba, independientemente de su situacion real.

Recogida de especimenes

Recoja las muestras en tubos secos de forma aséptica. Se requiere una cantidad minima de suero de 10 pL, humor

acuoso o LCR. En los casos de humor acuoso o LCR, el uso de 25 pL aumentara la sensibilidad de la prueba.

Mantenga las muestras a una temperatura entre 2 y 8 °C hasta su procesamiento. Congele las muestras a una

temperatura de -20 £ 5 °C si precisan almacenamiento mas de una semana. No utilice la muestra que esté contaminada. Evite

la congelacidn y descongelacidn repetidamente de las muestras.

Aunque no se ha observado ninguna reaccidn cruzada con sueros hemolizados, ictéricos o lipidicos, se recomienda

interpretar los resultados a partir del uso cauteloso de dichas muestras.
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Preparacion de los reactivos

Amortiguador de lavado: para 4 pruebas, en un frasco limpio, diluya 10 mL de concentrado de lavado 10X (R6) en 90 mL de

agua destilada o desionizada. Tenga cuidado de mezclar bien el tampdn diluido.

Procedimiento de la prueba

Nota Bene: se recomienda realizar series multiparamétricas (véase el rango de inmunotransferencia de LDBIO Diagnostics),
para limitar el nimero de frascos abiertos y asegurar un mejor control de calidad.

1.

Prepare un plan de distribucion para las muestras y un control positivo C+ (R10).

Solo mediante el uso de este control serd posible validar la prueba técnicamente y llevar a cabo la identificacion, para un
numero de serie determinado de las bandas especificas desarrolladas. No puede utilizarse una tira C+ para interpretar los

resultados de las tiras de una transferencia con un niumero de serie diferente.

Corte el numero de tiras necesario (R1) con un bisturi y una regla plana transparente limpia, manteniendo la linea azul
de posicidn en las tiras: sujete las tiras con firmeza de acuerdo con la posicidn de la regla y cértelas por el lado donde se
esta haciendo presién (los nimeros son visibles a través de la regla).

Distribuya 1,2 ml de amortiguador de muestras (R2) en cada canal de acuerdo con el plan establecido.

Deposite, por orden numérico, las tiras numeradas en los canales: deje que las tiras se rehidraten en la superficie del
amortiguador durante aproximadamente 2 minutos, con el nimero visible en la parte superior, LUEGO agitando
suavemente la bandeja para sumergirlas completamente en el amortiguador.

Distribuya las muestras y los controles positivos: de acuerdo con el plan de distribucién, a razén de 10 ul por canal
(preferentemente 25 pl para humor acuoso o LCR). Agite suavemente la bandeja después de cada dispensacion. Coloque
la bandeja en una plataforma giratoria. Incube durante 90 min + 5 min a temperatura entre 20y 26 °C.

Fase de lavado: vacie el contenido de los canales con una pipeta Pasteur o girando la bandeja de incubacién. Distribuya
entre 2 y 3 ml de amortiguador de lavado diluido en cada canal. Incube en la plataforma giratoria durante 3 min. Repita
2 veces la operacién, después vacie el contenido de los canales. Asegurese de que las tiras no se giran durante estas fases.

Distribuya 1,2 ml de conjugado anti-IgG (R3) en cada canal. Coloque la bandeja en la plataforma giratoria.
Incube durante 60 min + 5 min a una temperatura entre 20y 26 °C.

Fase de lavado: repita el paso 6.

Distribuya 1,2 ml de sustrato NBT/BCIP (R5) en cada uno de los canales. Coloque en la plataforma giratoria y proteja de
la luz directa. Incube durante 60 min £ 5 min a una temperatura entre 20y 26 °C.

Independientemente de cual sea el parametro, supervise la variaciéon del color. La variacion se puede interrumpir si se
oscurece el color de fondo de la tira hasta llegar a un punto en que la lectura sea dificil (la calidad de las fases de lavado influye
directamente en la coloracion de fondo). Es preciso tener en cuenta que las tiras tienden a aclararse a medida que se secan.

10.

11.

12.

Interrumpa la reaccién mediante la aspiracion de sustrato con una pipeta Pasteur o girando el cubo de incubacion y
distribuyendo 2 ml de agua destilada en los canales. Repita una vez mas esta ultima fase de lavado.

Secado de las tiras: con los canales todavia llenos de agua, sujete las tiras por el extremo numerado con las pinzas y
depositelas en el papel absorbente Whatman con el numero visible. Deje secar al aire. El color de las tiras se aclarara de
forma natural al secarse. La interpretacion de la prueba solo debe realizarse una vez finalizado el secado.

Almacenamiento: transfiera las tiras a una hoja de papel, que se utilizara para archivarlas. Alinee las lineas de posicion.
Manténgalas de acuerdo con la posicion de la regla plana, pegue la parte superior de las tiras con cinta adhesiva
transparente.

Para una interpretacion acertada, las tiras deben ordenarse por transferencia y por orden numérico y debe haber un espacio
de separaciéon maximo entre ellas de varios milimetros. No es fiable comparar las tiras que estan muy separadas (p. ej., la n.2
2 con la n.2 15). Es arriesgado (resultados falsos) comparar las tiras de kits diferentes (tiras con nimeros de serie diferentes).
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Control de calidad e interpretacion

El control de suero (R10) suministrado con el kit debe incluirse sistematicamente en las series de
inmunotransferencia. Muestra el perfil tipico y permite (1) la validacién técnica del desarrollo satisfactorio de la prueba (las
bandas deben ser claramente visibles en la tira) (2) y calibrar con precisidn la posicidn y el aspecto de las bandas especificas
para permitir la interpretacion de los resultados de las tiras de la misma transferencia (con el mismo nimero de serie).

Nota Bene: El perfil del control positivo (R10) puede variar segin el nimero de lote de los reactivos utilizados. Las imagenes
correspondientes estan disponibles en nuestro sitio web www.ldbiodiagnostics.com como ejemplo.

Descripcion de las bandas

Una muestra positiva puede presentar numerosas bandas con un peso molecular entre 15 y 200 kilodaltons (kDa).
Busque las bandas con un bajo peso molecular (BPM), entre 24 y 35 kDa, para cada una de las muestras analizadas mediante
las herramientas de identificacion descritas anteriormente. Estas bandas, agrupadas y totalmente aisladas, son caracteristicas
y son, por lo general, facilmente localizables.

Pueden observarse dos grupos de bandas de alto peso molecular (APM) en el rango 70-90 kDa y 100-200 kDa. Estas
bandas no son especificas de la toxocariasis: posible reaccidn cruzada con otras helmintiasis.
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Fig. 1: Ejemplos de resultados positivos y negativos

Interpretacion

La presencia simultdnea de 2 bandas entre 24 y 35 kDa indica la presencia de anticuerposespecificos antitoxocara.

Para validar los resultados, se debe comparar siempre el perfil de la inmunotransferencia de cada muestra con la del control
positivo R10. El aspecto de las bandas es importante a la hora de interpretar la prueba.
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Limitaciones de uso

e Eldiagndstico de una enfermedad infecciosa no se puede establecer sobre la base de un solo resultado de prueba.

e Estos resultados seroldgicos deben interpretarse de acuerdo con la informacidon disponible (por ejemplo

epidemioldgica, clinica, imagenoldgica, bioldgica, etc.) para poder establecer un diagndstico. No deben utilizarse

como base para el diagndstico basandose Unicamente en su positividad.

Realizacion (Ver Bibliografia)

La prueba de Western Blot para deteccién de anticuerpos IgG en la infeccidn por Toxocara fue objeto de un estudio
comparativo con la referencia inmunotransferencia del CHU (Centro Hospitalario Universitario) de Toulouse. Los criterios de
interpretacién y el rendimiento de las dos pruebas son estrechamente comparables.

Sensibilidad

Los datos de la bibliografia describen la excelente sensibilidad de la prueba de WB para deteccion de anticuerpos IgG
en la infeccion por Toxocara, a menudo considerablemente superior a la de las pruebas diagndsticas ES ELISA, que confirman
la posicion de la inmunotransferencia como técnica diagndstica y confirmatoria.

Nota: el valor numérico de la sensibilidad no se puede calcular debido a la ausencia de un método diagndstico de referencia.

Especificidad

La especificidad de las bandas 24-35 del antigeno ES es del 100%. Las bandas fuera de este rango no se consideran
especificas.

Reproducibilidad

Se analizé la reproducibilidad entre series y entre lotes. En ambos casos, la correlacién entre los sueros con respecto
a las bandas especificas es excelente.

Interferencia

Aunque no se ha observado ninguna reaccién cruzada con sueros hemolizados, ictéricos o lipidicos, se recomienda
interpretar los resultados a partir del uso cauteloso de dichas muestras.

Solucién de problemas

"Las bandas son pdlidas con poco contraste": Algunos sueros con concentraciones bajas de anticuerpos pueden aportar esos
resultados.

"Pueden apreciarse areas sombreadas, mds o menos coloreadas y ligeramente difusas”: La banda no se sumergié totalmente
en uno de los reactivos y no incubd correctamente en toda su longitud. Puede asimismo haber presencia de manchas donde
se depositd la muestra si no se sacudié la bandeja después de la dispensacion.

"El ruido de fondo es considerable, lo que dificulta la lectura": Los lavados fueron insuficientes o la ultima incubacion fue
demasiado larga. Asegure unas buenas técnicas de ejecucidn de las pruebas, respete los tiempos de lavado y la calidad del
agua. Reduzca el tiempo de la ultima incubacién.

Excepcionalmente, algunos sueros pueden reaccionar de manera no especifica. Entonces, no es posible utilizar el resultado
de la inmunotransferencia.

Este ruido de fondo no especifico puede comprometer solo parte de la tira, arrojando resultados no interpretables para esa
parte Unicamente.
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"Aparece un precipitado en la solucién durante la tltima fase de desarrollo”: Puede haberse precipitado el sustrato (escamas
negras) en el amortiguador al final del desarrollo. Este fendmeno no altera la calidad del desarrollo, el cual debe continuarse
normalmente. El dltimo lavado con agua destilada elimina las posibles particulas sélidas presentes.

. . '8
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